Anschrift der Praxis:

            
            
            
            
Einweisungserklärung neu angeschaffte Medizinprodukte

Autoklav Melaquick 12

Einweisung in den Betrieb des Gerätes und Klärung der Zuständigkeiten:

Erklärung der grundsätzlichen Funktionsweise des Gerätes, Übungen

Benennung der zu sterilisierenden Gegenstände, Unterscheidung semikritisch - kritisch

Sterilisationsvorbereitung ( Desinfektion, Reinigung, Trocknung, Verpackung)

Beschickung des Gerätes mit Sterilgut – Verwendung von Chemoindikatoren 

Klärung, wer mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut wird und Aufgabenbeschreibung

Benennung der Hygienebeauftragten und Besprechung der Aufgaben

Chargenkontrolle, Dokumentation und Freigabe durch die Hygienebeauftragte

Beschriftung und Lagerung des Sterilgutes

Vorgehen bei Zwischenfällen

          
Hilfsmittel zur Einweisung: 

Bedienungsanleitung Melaquick 12

neue RKI Empfehlungen zu den Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten insbesondere „Neuer Hygieneplan für die Zahnarztpraxis“
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